CAMELEON 1-BOND
Ljushärdande 1- komponents bonding

Bruksanvisning

CAMELEON 1-BOND är en enkomponents- priming och bonding-system som är enkel att använda.

Den är utvecklad för att ge stark dentin-emalj bindning till Composite, kompomer och metaller, ädla och icke ädla.

Den kan också användas som primer av rotkanaler före cementering av rotkanalstift.

CAMELEON  1-BOND är också utvecklad som primer för indirekt adhesiva restorationer som keramik, metall och Composite inlays, onlays, skalfasader, kronor och broar med en kemsikt eller dualhärdande cement.

Dess starka adhesion till etsad emalj eller dentin erhålls på samma principer som för glasionomerer. En god  långtidsbindning och god biokompatibilitet erhålls med en metacrylatcarbonsyre ester.

CAMELEON 1-BOND är kompatibel med alla nuvarande ljushärdande kompositer. Den är vattenbaserad och hydrofil. Därför kan CAMELEON 1-BOND också användas på lätt fuktiga ytor.(Våt bonding tekniken).

I de sällsynta fall som ett dual eller kemiskt härdande material rekommenderas kan CAMELEON 1-BOND  fås att dualhärda genom tillsättning av en 1:1 blandning av CAMELEON 1-BOND  och CAMELEON 1-BOND aktivator.

-------------------------------------------------------------------------------------------------        

1.Bonding av ljushärdande kompositer och kompomer fyllningar.

1.1 Isolation

Användning av kofferdam rekommenderas.

1.2 Kavitätspreparation

Rengör tanden.

Preparera tanden så att ett minimum av den förloras.

Marginalen bör ha en liten kant(0,5-1,0mm) ,i emaljen för att öka bonding-styrkan.

1.3 Isolation

Vid djupare kaviteter bör kavitetsbotten förses med ett skyddande lager av hård kalciumhydroxid.

1.4 Etsning

Applicera etsgel på emaljen och tillse att den även täcker kantpreparationen se också noga till att inte etsa dentinet. Etsa i 20 sek. Barntänder eller tänder med ett högt fluorinnehåll bör etsas i 90 sek. Skölj 20 sek. med vatten. Torka med vatten och olje-fri luft. Den etsade ytan bör ha ett kalkliknande utseende.

Försiktighetsåtgärder vid etsning:

Det är mycket viktigt att etsad emalj inte blir förorenad. Om förorening skulle inträffa, etsa igen, skölj med vatten och torka enl. ovanstående. Undvik att etsgelen kommer i kontakt med mjukvävnad ögon eller hud. Skulle sådan kontakt ändå ske, skölj omedelbart med mycket vatten.

Vid normal användning av Compomermaterial är etsning inte nödvändig men etsning förbättrar bindningen till emaljen avsevärt.

1.5 Applikation av CAMELEON 1-BOND
Applicera CAMELEON 1-BOND flödigt på dentin och emaljytorna i 30 sek. med en pensel, pensla intensivt.

Torka noggrant med oljefri luft i 15 sek. Härda CAMELEON 1-BOND ytan i 20 med en dental härdningslampa innan ett andra lager påförs.

1.6 Applikation av ett andra lager CAMELEON 1-BOND
Applicera återigen CAMELEON 1-BOND flödigt på dentin och emaljytorna i 30 sek. med en pensel, pensla intensivt.

Torka noggrant med oljefri luft i 15 sek. Härda CAMELEON 1-BOND ytan i 20 med en dental härdningslampa.

1.7 Lägg fyllningen och följ tillverkarens instruktioner.

3. Förbehandling av rotkanaler.

3.1 Preparation

Användning av kofferdam  rekommenderas starkt.

Preparera och rengör rotkanalen med väteperoxid (3%) eller natriumhypoklorid lösning.

Cementering av rotkanalstift med Composite-cement:

Följ stifttillverkarens bruksanvisning. Preparera rotkanalen så att stiftet passar. Prova stiftet och justera längden om nödvändigt. Avlägsna stiftet och preparera kanalen för stift cementering.

3.2 Förbehandling av rotkanalen.

Eftersom rotkanalens ytor inte är tillgängliga med en borste bör en spruta användas för att spola kanalen med CAMELEON 1-BOND. Spolningen bör ske diskontinuerligt under 60 sek. i 4 cykler. Alla ytor bör under tiden kontinuerligt hållas fuktiga med C1B. Tillgängliga ytor bör under penslas med C1B.

Överskott avlägsnas med en pappers point. Kanalen torkas därefter noggrant med oljefri luft i 15 sek. och härdas därefter med en härdljuslampa.

3.3 Cementering

Referera till tillverkarens bruksanvisning.

4 Bonding av keramik, ädla och icke ädla legeringar. Reparation av kronor och broar.

4.1 Ytbehandling av protetiska arbeten

Rugga metall eller keramiska ytor med en diamant (40my) eller med en intraoral bläster.

Etsa de ruggade ytorna med etsgel och skölj dem riktligt under rinnande vatten. Torka därefter med olje och vatten fri bläster. Undvik att etsgelen kommer i kontakt med mjukvävnad, skin eller ögon.

Kramiska arbeten:

Om det protetiska arbetet kan göras utanför munnen så kan den keramiska ytan etsas med en 1% hydrofloursyra med största försikt, hydrofluorsyra är mycket starkt korrosiv. Får aldrig användas intraoralt.

Det rekommenderas att en silan primer används före  CAMELEON 1-BOND appliceras.

4.2 Användning av CAMELEON 1-BOND
Påför CAMELEON 1-BOND flödigt med en borste på metallytorna och torka sedan dessa ytor i 15 sek med en oljefri bläster. Härda därefter ytan med en härdljuslampa i 20 sek. och påbörja reparationen.

5. Reparation av amalgamfyllningar

5.1 Behandling av amalgam ytorna

Rugga metall ytorna med en diamant (40my) eller med en intraoral bläster.

Emalj ytor etsas som beskrivs i 1.4

5.2 Användning av CAMELEON 1-BOND.

       Applicera Cameleon 1 Bond 
  i 2 lager som beskrivs i 1.5 och 1.6

5.3 Användning av komposit

För lagning av amalgamfyllningen applicera en ljushärdande komposit enligt tillverkarens instruktioner.

6 Lagring av CAMELEON 1-BOND
Hållbarheten är 2 år vid lagring i 23 C. Temperaturen bör ej överstiga 25 C.

Tekniska Data:

Tiden för ljushärdning med en dental härdningslampa är 20 sek.

Kemiska härdningstiden för blandningen 1:1 med CAMELEON Aktivator är cirka 3 minuter utan ljus. (Se rekommendationen för CAMELEON aktivator.)
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